
Használati utasítás
GEMINI elektromos betegemelõ lift
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A MEDIGOR LDT igazolja:
A termék megfelel a 93/42/EEC orvostechnikai eszközökre vonatkozó európai irányelveknek és 
rendelkezik CE minõsítéssel. 
A modellek megfelelnek a következõ szabványoknak:
- EN ISO 60061-1 gyógyászati elektromos készülékek általános biztonsági követelményének
- EN ISO 60061-1-2 gyógyászati elektromos készülékek elektromágneses összeférhetõségi 
követelményének
- EN ISO 60061-1-38: gyógyászati elektromos készülékek kórházi biztonsági elõírásainak

1.1 Rendeltetés szerû használat:
A betegemelõ lift otthoni, kórházi, vagy más intézményi használatra alkalmas. Idõsek és fogyatékkal 
élõk mozgatására fejlesztett. Használatához egy személy szükséges, aki a lift kezelését végzi. Ettõl 
eltérõ felhasználásra a lift nem alkalmas!

1.2 Termék bemutatása:
Acél szerkezetû váz, amely csatlakozásainál hegesztett, vagy csavarozott. 
24 V-os elektromotor végzi a mozgatás egy speciális vezérlõ központtal. 
Az akkumulátor egy speciális töltõ transzformátor táplálja.
A lift mozgatásának leállítását vészhelyzet gomb teszi lehetõvé. 
A hidraulikus lift süllyesztése és emelése mechanikusan történik. 
A lift mozgatását markolattal lehet kivitelezni. A sarkok lekerekítettek, ütésálló váz. Hátsó kerék 100 
mm és fékezhetõ. Elsõ kerekek 80 mm átmérõjûek. 
A lábak távolsága 3 állásba változtatható. 
A liftek terhelhetõsége választható 150 kg-tól 200 kg-ig. Standard hámmal szereltek amelyek anyag 
szõtt polipropilén/polietilén. Anti-allergén, lyukacsos, mosható, légáteresztõ, könnyen szárítható. 

1.3.Élettartam:
A termék tartósan az eddigi tapasztalatok alapján 10 évig használható. A megfelelõ minõség 
fenntartása érdekében rendszeres ellenõrzés igényel minden alkatrésze. 

1.4 Anyagok:
A váz magas hõn kezelt epoxy festéssel rendelkezik. Króm részek bútor minõségû bevonattal vannak 
ellátva. 

1.5. Lift részei:
1) Emelõkar
2) Fogantyú
3, Távvezérlõ
4) Vezérlõ egység
5) Láb távolság állító kar
6) Lábak
7) Tartóoszlop
8) Akkumulátor
9, Függesztõ kampó
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2.2 FIGYELMEZTETÉS:
Mielõtt a beteggel használná a liftet, feltétlenül 
húzza ki a tápkábelt a hálózatból. 
A lift mozgatásánál kerülni kell minden felület 
egyenetlenséget, mert balesetet okozhat a lift 
megbillenése.
Az emelés elõtt gyõzödjön meg róla, hogy az 
emelõ kar, a hám és a mozgatás hibátlan. 
Vészhelyzet esetén a vészhelyzet gombbal 
állítsa le a lift mozgatását. 

2.3 Elektromágneses interferencia:
Elektromágneses mezõt keltõ készülékek 
váratlanul megzavarhatják a lift mozgását. TV, 
rádió, adóvevõ és hasonló eszközök 
okozhatnak ilyet. A készülékbe 20 V/m 
elektromágnesesség elleni védelem van 
beépítve, amely a leggyakoribb helyzetekben 
biztos védelmet jelent. Leggyakoribb helyzetek, 
amely ilyen jelenséget indukálhat:
- kétirányú, rádió antenna közvetlen 
közelében: CB, walkie-talkie, rendõrség, 
tûzoltóság, mobil kommunikácós eszközök

3. Biztonsági intézkedések:
Nem csak akkor jöhet létre elektromágneses 
interferencia, ha használják pl a mobiltelefont, 
hanem vétel közben is, amikor pl. beszéd 
kommunikáció nincs is. Rendõrségi és más 
hasonló adó-vevõ tornyok közelében 
elõfordulhat hasonló jelenség. 
Hajszárító, TV, rádió, CD lejátszó nem okozhat 
váratlan mozgásokat. 
Hogy csökkentse annak esélyét, hogy ilyen 
váratlan esemény bekövetkezzen, ahhoz 
javasoljuk, hogy kerülje a mobiltelefon, CB rádió 
használatát és tájékozódjon az adótornyok 
elhelyezkedésérõl. Egyáltalán bármely 
elektromos készülék használata kerülendõ a lift 
közelében. 

2.4 A gyártó felelõsége a CE feltüntetése, 
valamint a terméken a pontos típusszám 
megnevezése. Az alábbi táblázat mutatja 
használt jeleket:
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3.1 Vegye ki az alkatrészeket a csomagból.
A kép szerint helyezze a függõleges oszlopot (ábrán 1) a lábakon kialakított helyére (ábrán 2) majd a 
melléklet csavarokkal rögzítse (ábrán 3). 19-es villáskulccsal húzza meg a csavarokat. Az ábrán a látható 
(4) és (5) jelnek megfelelõen az emelõ kart rögzítse a függõleges oszlophoz. 
A (8-11) ábrák szerint helyezze az elektromos motor emelõ karját a megfelelõ helyre, majd rögzítse 
csavarokkal. 
Az ábrán látható (12-13)-as jelnek megfelelõen rögzítse a láb szélességet állító kart. 
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3.1.1 Elektromos vezetékek összekötése:
A csomagban az elektromos vezetékek már a megfelelõ helyükre vannak bedugva. Amennyiben 
valamilyen oknál fogva ezek szétcsúsztak, vagy széthúzásra kerül sor, akkor az alábbi ábra szerint kell 
összeszerelni. Elektromotor (1) vezetékét (5) dugja a vezérlõ (4) csatlakozójába. A távvezérlõ (14) 
vezetékét (7) dugja a vezérlõ (3) csatlakozójába (6). 

3.1.2 Az akkumulátor töltése:
Az akkumulátor csak a gyári töltõvel töltse. A DEWERT motorokon három, különbözõ színû LED jelzi a 
töltöttségi állapotot a motor mûködtetése közben. Zöld szín jelzi a magas töltöttséget, narancs színû, ha 
kb. félig töltött és piros, ha töltést kell kezdeni. Piros jel esetén javasolt, hogy már ne is kezdje el az 
akkumulátort használni, hanem kezdje el tölteni. Töltéshez vegye ki az akkumulátor 
úgy, hogy a tetején elhelyezett piros biztonsági retesz az ujjával húzza el. Az eltávolított akkumulátorra 
helyezze fel a töltõt. A teljes feltöltési idõ 8-10 h. A LINAC motorral szerelt modellekben egy hangjelzés is 
figyelmeztet ha az akkumulátor lemerült. Ezt követõen javasolt a töltés haladéktalan megkezdése. Az 
akkumulátor a helyén, vagy eltávolítva is töltheti. 

Általános tudnivalók a töltésrõl:
- az elsõ használat elõtt az akkumulátor formázása érdekében töltse 24 órát
- nagyon intenzív használat csökkenti az akkumulátor élettartalmát
- megfelelõ élettartam érdekében ne hagyja túl hosszú ideig a töltõn az akkumulátort
- optimális élettartam érdekében ne várja meg, míg az akkumulátor teljesen kimerül
ha a lift használata ritka, akkor is javasoljuk az akkumulátor havi egyszeri töltését

3.2 Tartóhám
A standard tartó hámot a csomagolás tartalmazza. + különbözõ magassága állítható a hám, a Paciens 

4 Használata
4.2. Elektromos lift használata:
Figyelem! Az elektro motor teljesen zárt burokkal rendelkezik, így 
biztosítható a maximális biztonság. A motornak nincs szellõzése, 
hûtése, ezért tartsa be a használati ciklusokra vonatkozó javaslatot:
- folyamatos mûködési idõ max 2 perc
- az újabb használat elõtt várjon 15 percet
- amennyiben rövidebb a folyamatos használati idõ, mint 2 
perc, akkor arányos idõt kell pihentetni. pl. 1 perc használat után 
csak 9 percet.
A használat ettõl eltérõ módja a motorban kárt okozhat, amely nem 
garanciális hibát fog okozni. 
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4.2.1. A lift mozgatása:
Az ábrán látható távirányító fel (3) és le (4) gombok folyamatos nyomásával hozhatja mûködésbe a liftet. 
A kívánt magasság elérést követõen engedje el a nyomógombot. Akár a beteg, akár a segítõ személyzet 
végezheti a mozgatást.
Vészhelyzetben a vezérlõ n elhelyezett  (5) piros gomb megnyomásával leállíthatja a mûködést. A stopp 
megszüntetéséhez csavarja jobbra a gombot, amelyet követõen visszaáll az eredeti állapotába. 

FIGYELEM
A vezérlõn elhelyezett gomb segítségével lefelé mozgathatja a liftet. Ennek használatát csak a távirányító 
meghibásodása esetén javasoljuk. 
A lift egy kurbli segítségével mechanikusan is mozgatható. Az ábra (7) helyére helyezve, akár fel (jobbra), 
akár lefelé (balra) is mozgatható az emelõ kar. 

FIGYELEM
A távvezérlõ vezetékére egy biztonsági kulccsal ellátott zár van felhelyezve. Ennek a szerepe az, hogy a 
liftet csak megfelelõ személy tudja használni, illetéktelenek ne. A kulcs eltávolításával az elektromotor 
nem hozható mûködésbe, visszahelyezésével ismét mûködtethetõ a lift. 

4 Használat
A hámok megfelelõ típusát a beteg állapotához kell ki választani. Amennyiben pl a fej megtámasztása 
szükséges, akkor a tetraplégiás, fejtámasztó hám használata javasolt. 
- helyezze a hámot a beteg lábai közé
- tolja a liftet a beteg fölé, majd akassza a hámot a kampókra
- ezt követõen emelje a beteget
FIGYELEM
A hámot három magasságági szintre akaszthatja a beteg fizikai paramétereinek megfelelõen.

Fekvõ hám használata:
- fektesse a beteget a hámra
- mozgassa a liftet a megfelelõ helyzetbe és akassza be a kampókba a hám felfüggesztését
- emeléskor ellenõrizze, hogy a súly eloszlás megfelelõ-e

4.7 Kerekek és fékrendszer
A Gemini liftet négy kerékkel vannak szerelve, amelybõl kettõ fékezhetõ. A fékezéshez nyomja le lábbal a 
fékkart, a fék kioldásához szintén lábbal nyomja meg a fékkar ellenkezõ végét.
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5. Karbantartás
Vizuálisan évente legalább egyszer meg kell vizsgálni a lift minden alkatrészét, hogy megfelelõ állapotú-e. 
Ellenõrizni kell vázat, fékeket, hámokat elektromos berendezéseket, kötõ elemeket. Minden átvizsgáláskor 
ki kell vitelezni egy teljes emelést és süllyesztés maximális terhelés alatt. Az ellenõrzés a lift használatában 
járatos személynek kell elvégezni azért, hogy az esetleges csere, vagy karbantartási munkákat felmérje. A 
felülvizsgálatot aláírással és dátummal rögzíteni javasolt. 
FIGYELEM
Hibás alkatrész, vagy mûködés esetén a liftet ne használja és írja rá egy táblával, hogy használaton kívüli.

Amennyiben a hevedereken lát hibát, annak haladéktalan cseréje szükséges. Idõszakosan nedves 
ronggyal tisztítsa meg a liftet, majd vazelinnek kenje be a mozgó alkatrészeket. Tisztításhoz súroló szert ne 
alkalmazzon. 
Tisztítás elõtt a hálózati töltõ eltávolításáról gyõzõdjön meg. 
Tisztításhoz soha ne használjon vízsugarat, vagy mar anyagot!
A tisztító szer foszfátot, formaldehidet nem tartalmazhat.
Más betegen történõ használat elõtt formaldehidet és fosztátot nem tartalmazó fertõtlenítõvel kezelni kell a 
liftet. 
Sérült, vagy kopott alkatrész cseréjét haladéktalanul végezze el a szakszervizzel. A hámok vízzel 
tisztíthatók, alkoholos fertõtlenítõvel nem. 

6. Hibaelhárítás:
Amennyiben a lift nem mûködtethetõ a távirányítóval, akkor:
- ellenõrizze, hogy a mozgást nem akadályozza-e valamilyen tárgy
- ellenõrizze, hogy a vezetékek épek-e
- ellenõrizze a csatlakozásokat
- ellenõrizze az akkumulátor töltöttségi állapotát
- ellenõrizze, hogy a mozgó alkatrészek szabdok-e
Amennyiben a lábak nem mozgathatóak:
- ellenõrizze, hogy a mozgató bovdenek épek-e
- ellenõrizze, hogy nem gátolja-e valami a lábak mozgását

8. Garancia
A garancia ideje 24 hónap (professzionális/intézményi használat esetén 12 hónap) a számlán szereplõ 
dátumtól kezdõdõen. Az akkumulátor garancia ideje 6 hónap. A garancia csere vagy javítást jelent a 
meghibásodás jellegétõl függõen. A garancia nem terjed ki a szállítás alatt keletkezett, vagy a rendellenes 
használatból eredõ festékhibákra, vagy meghibásodásokra. Alkatrész csere esetén csak az alkatrész 
garancia ideje hosszabbodik meg, a teljes terméké nem. A garanciális javítást csak szakmûhely végezheti, 
amely Medigor Bt 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel: 30/906-1006, 88/412186.

9. Ártalmatlanítás, hulladékkezelés
A elhasználódott készülék egyes részeit szelektív hulladékként kezelje és környezet barát módon 
ártalmatlanítsa. A termék azon részére, ahol áthúzott kuka szimbólum található, azt elkülönítetten kell 
kezelni és gyûjteni. Az elektromotorok és akkumulátorok visszavételét a MEDIGOR BT vállalja: Medigor Bt 
8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel: 30/906-1006, 88/412186. 
A hulladékok ártalmatlanítását a MEDIGOR BT végezteti a gyártóval a IT08090000005523-as kereskedelmi 
okmány alapján. Az ártalmatlanítás költsége nem terheli a vásárlót. Az akkumulátor csak erre kijelölt helyen 
lehet elhelyezni megsemmisítésre. 

Vásárlás dátuma: ___________________________

Kereskedõ: _______________________________

Aláírás és pecsét: 
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